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Ministéere de 'Industrie et du Commerce Extérieur

PARTIE OFFICIELLE
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MODEL%% D'i%\l STRUMENTS
ME:
NOUVELLEMENT APPROUVES

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELES
N° 91.00.354.003.0 DU 9 OCTOBRE 1991

SURE

Compteurs de volume de gaz a turhine MAGNOL
modele MAG de désignations G 160, G 250, G 400, G 650, G 1000

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN AFPLICATION DE LA DIRECTIVE
71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE AUX DISPOSITIONS
COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE
CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 71/318/C.E.E. DU} 26 JIHLLET
1971 MCODIFIEE, FELATIVE AUX COMPTEUHEZ DE VOLUME DOF GAZ, U 1E-
CRET N° 73-788 DU 4 AQUT 1973 MODIFIE, RELATIF A L'APPLICATION DES
PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELA-
TIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE
ET ALUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE, DU DECRET N° 73-7839
DU 4 AOUT 1972 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ALl CONTROLE DES COMP-
TEURS DE VOLUME DE GAZ ET DU DECRET N° 72-866 DU 6 SEPTEMBRE
1972 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE :
COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ.

REVUE DE METROLOGIE

i

<

FABRICANT

Etablissements MAGNOL, 3, rue des Aérostiers,
7.1. des Richardets, 93160 Noisy le Grand.

OBJET

Le présent certificat compléete le certificat
n° 86.0.01.354.6.0 du 12 juin 1986 (1), relatif

(1] Revue de Métrologie, juin 1986, page 501.
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aux compteurs de volume de gaz & turbine MA-
GNOL modeéle MAG de désignations G 160,
G 250, G 400 et G 650 et le certificat n® 91.00.
354.001.0 du 5 septembre 1991 (2) relatif aux-
compteurs de volume de gaz a turbine MA-
GNOL modele MAG de désignations G 1000 et
G 1600.

v

CARACTERISTIQUES

Les compteurs de volume de gaz de désignations
G 160, G 250, G 400, G 650, G 1000 faisant I'ob-
jet du présent certificat different des modeles ap-
prouvés par les certificats précités par la lon-
gueur entre brides. Les autres caractéristiques
sont inchangées.

DESIGNATION | Pmax | LONGUEURENTREBRIDES|  DESIGNATION
G | bar | (mm) | COMMERCIALE
160 | 300 | 250/100
R | 300 1l 00100
400 807 IF 450 | 650/150
 e0 s 10007150
1000 1264 | 600 1600/200
VALIDITE — 4 la direction régionale de l'industrie et de la

Le présent certificat est valable jusqu'au 11 juin
1996.

DEPOT DE MODELES

Un ensemble de plans de construction permet-
tant d'identifier les modéles est déposé :

— & la sous-direction de la métrologie,

(2 Revue de Metrologie, seplembre 1991, page 1017.
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<

recherche d'Tle-de-Irance.

FOLIR LE MINISTRE EMPECHE :

LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE |L.A PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,

M. GERENTE
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