BULLETIN OFFICIEL

v

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.371.001.1 DU 5 SEPTEMBRE 1991

Ensemble de correction de volume de gaz de type L MAGNOL
modele PVT

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICA%ION CU DECRET
N° 88-682 DU & MAl 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DU DECRET Ne 72-866 DU 6 SEPTEMBRE 1972 MODIFIE PAR LE
DECRET N° 76-1208 DU 17 DECEMBRE 1276 REGLEMENTANT LA CATEGO-
RIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : COMPTEURS DE YOLUME DE GAZ, ET DE
L'ARRETE DU 5 AQUT 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTICN DE
VOLUME DE GAZ.

FABRICANT

Société INSTECH, Unit 19, The Sidings, Hound
Rd, Netley, Hampshire S03 JQA, Grande-Bre-

tagne.

DEMANDEUR

Société MAGNOL, 3, rue des Aérostiers, Z.1. des
Richardets, 93160 Noisy le Grand.

OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 90.1.03.359.1.0 du 7 septembre 1990 (1) rela-
tive a 1'ensemble de correction de volume de gaz
de type 1 MAGNOL modéle PVT.

CARACTERISTIQUES

Les caractéristiques de I'ensemble de correction
de volume de gaz de type 1 faisant l'objet de la
présente décision sont identiques a celles du mo-
dele approuvé par la décision citée en objet.

{1} Rewe de Méfrologie, septembre 1990, page 181.

REVUE DE METROLOGIE

=

CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION

L'ensemble de correction de volume de gaz de
type 1 faisant T'objet de la présente décision dif-
fore du modele approuvé par la décision précitée
par ses conditions d'installation.

De par son niveau de sécurité, il peut étre instal-
1é en zone dangereuse.

CONDITIONS REGLEMENTAIRES

Le numéro d'approbation de modeéle devant figu-
ver sur la plague d'identification du modéle fai-
sant l'objet de la présente décision est identique
4 celui fixé par la décision précitée.

VALIDITE

La validité de la présente décision est identique
a celle de la décision précitée.

POUR LE MINISTRE EMPECHE :

LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
£T DE LA FETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,

M. GERENTE

T. 69, N° 9, SEPTEMBRE 1291
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