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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.372.001.1 DU 18 AVRIL 1991

Calculateurs électroniques TATMIS modéle SMART GTI
intégrés dans un ensemble de correction de volume de gaz
de type 2 ou dans un voludéprimomere

DEMANDEUR

Société TAIMIS-FH, 8, rue de la Croix Martre,
Z.I. de Massy Palaiseau, 91120 Palaiseau.

LIEU DE FABRICATION

1, rue Marcel Paul, Z.I. de la Bonde, 91300 Mas-
s.

OBJET

La présente décision compléte les décisions sui-
vantes :

- n° 88.1.02.362.2.0 du 4 mars 1988 (1) relative
aux calculateurs électroniques TAIMIS modéle
GTI SMART intégrés dans un ensemble de cor-
rection de volume de gaz de type 2, déja complé-
tée par la décigion n® 89.1.01.362.2.0 du 16 juin
1989 (2) et transférée par la décision n°
$1.00.370.001.1 du 10 avril 1991 (3),

(1) Revve de Métrologie,mars 1988, page 275.
(2) Revwe de Mérologie, juile 1989, page 831.
{3] Revue de Mékologie, avril 1991, page 222,
14] Revwe de Métrologie, décambrs 1985, page 1457,

REVUE DE METROLOGIE

V

- n° 89.1.01.361.2.0 du 13 décembre 1989 (4) re-
lative aux calculateurs électroniques TAIMIS
modeéle SMART GTI intégrés dans un voludépri-
mométre, tranférée par la décision n° 91.00.370.
001.1 du 10 avril 1991 (3).

CARACTERISTIQUES

Les calculateurs TAIMIS modeles SMART GTI
faisant l'objet de la présente décision différent
des modgles approuvés par les décisions préci-
tées par la formule de calcul du facteur de com-
pressibilité des gaz naturels.

Le facteur de compressibilité est calculé, lorsqu'il
g'agit d'un comptage de gaz naturel, & partir
d'une formule, dénommée méthode GERG sim-
plifiée, élaborée par le Groupement Européen de
Recherche Gaziére.

Cette méthode est disponible auprés du Gaz de
France.

Les limites de validité de la méthode GERG sont
les suivantes :

~ pression statique du gaz inférieure & 120 bar,
~ température du gaz comprise entre — 8 °C et
+62°C,

- densité du gaz par rapport & l'air comprise
entire 0,55 et 0,90,

— pouvoir calorifique supérieur dans les condi-

tions de base compris entre 19MdJ/m3 et 48
MdJ/m?,

— titre molaire du gaz en hydrogéne inférieur ou
égal 4 10 %,

- titre molaire du gaz en dioxyde de carbone in-
férieur ou égal & 30 %.
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le numéro d'approbation de modtle figurant sur
la plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision est identique
& celui fixé par la décision n° 91.00.370.001.1
précitée.

DEPOT DE MODELE

Les programmes de calcul du facteur de com-
pressibilité selon la méthode GERG sont déposés
& la sous-direction de la métrologie.

REVUE DE METROLOGIE

<

CALCULATEURS ELECTRONIQUES TAIMIS

VALIDITE

La présente décision a une validité identique &
celle de la décision n° 91.00.370.001.1 du 10 avril
1991 précitée.
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