BULLETIN OFFICIEL

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N°91.00.512.002.1 DU 4 JUILLET 1991

Dispositif indicateur électronique des volumes et des prix
SATAM modele SYLVIE SEV2

(PRECISION COMMERCIALE)

FABRICANT

SATAM, 5, rue des Chardonnerets, ZAC Paris-
Nord 2, 93290 Tremblay en France,

OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 87.1.02.452.1.3 du 13 avril 1987 (1) et n° 90.1.
01.400.9.3 du 14 mai 1990 (2).

CARACTERISTIQUES

Le dispositif indicateur électronique des volumes
et des prix SATAM modele SYLVIE SEV2, fai-

Débit Qmax Echelon Volume Echelon Prix
Qmax <5 méh 0,011 0,01LF
5 m¥%h<Qmax<10 mh 0,1 1 01 F

(1) Revue de Métrologie, mai 1967, page 561.
(2] Rewe de iiologis mai 1996, oge 606

REVUE DE METRCLOGIE

sant l'objet de la présente décigion, differe princi-
palement du modéle approuvé par les décisions
précitées, par :

— la possibilité d'installer une carte d'affichage
comportant trois afficheurs & cristaux liquides
contrflés avec éclairage par l'arritre, composés
respectivement de six chiffres dont cing sont uti-
lisés pour les indications métrologiques (prix &
payer, volume, prix unitaire),

Le premier chiffre & gauche des afficheurs "prix
& payer” et "volume" est réservé & l'alarme de dé-
faut d'affichage apparaissant sous la forme de
deux traits horizontaux clignotants.

— une option de changement de prix unitaire par
l'intermédieire d'un clavier de programmation
installé dens l'ensemble de mesurage.

— une nouvelle codification de 1 & 18, selon le
chiffre défectueux, des pannes d'afficheurs.

~— des possibilités d'indications supplémentaires,
en fonction des débits maximaux suivants :

Portée Portée | Portée
indicateur indicateur indicateur
Volume Prix Prix unitaire
999,991 989,99 F 99999 F
. ou !
9999,99 F o
99990 1 ou 999,95 F 9999 F
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Les conditions particuliéres de vérification sont
celles prévues par la décision d'approbation de
modele du 13 avril 1987 précitée.

Elle sont complétées par :

— un contrdle de l'affichage qui est effectué an
décrochage du robinet d'extrémité gréce a l'affi-
chage d'une séquence des "8", "blanc” et "0",

— l'atilisation d'une nouvelle codification pour le
contrble du masquage du flexible qui peut étre
effectué & l'aide du clavier de programmation
dans le mode "PROG" suivi de la fonction "Test"
et en utilisant :

* la touche 1 (OUI) pour annuler le masquage,

* la touche 2 (NON) pour rétablir le masquage.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les instruments concernés par la présente déci-
gion portent le numéro et la date figurant dans
le titre de celle-ci.

v

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 14 mai
2000.

ANNEXE
Desgin n° 5538.

POUR LE MINISTRE EMPECHE :

LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,

M. GERENTE

W N 5538
INDICATEUR ELECTRONIQUE DES VOLUMES ET DES PRIX SATAM SYLVIE SEV2

NN L
PRIX L i ‘ FRANCS
Clignotant O
= Alarma Alarme
Nl EulN
VOLUME AERERYNE NN || LITRES
Livraison minimale 5! Clignotant
= Alarme
NN
PRIXDULITRE | (¢ ¢t 041 4t L FRANCS

810

REVUE DE METROLOGIE

V

T. 63, N° B, AOUT 1891



