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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 91.00.572.002.1 DU 23 OCTOBRE 1991

Compteurs d'energie électrique & trois éléments moteurs
LANDIS et GYR modeles L17C1, L17C2 et L17A3

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
Ne 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DU DECRET DU 28 DECEMBRE 1935 RELATIF A LA VERIFICATION
DES COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE ET DE L'ARRETE DU 29 DE-
CEMBRE 1954 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A L'APPROBATION DES
TYPES DE COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE.

FABRICANT

LANDIS et GYR, 59, avenue Jules Guesde,
BP 208, 03101 Montlugon Cedex.

OBJET

La présente décision complete les décisions sui-
vantes :

— 1n° 85.1.02.713.1.0 du 5 novembre 1985 (1) re-
lative aux compteurs d'énergie électrique LAN-
DIS et GYR modele L13C1,

— n° 85.1.03.713.1.0 du 5 novembre 1985 (2) re-
lative aux compteurs d'énergie électrique LAN-
DIS et GYR modele L13C2 et n° 85.1.04.713.1.0
du 5 novembre 1985 (3) relative aux compteurs
d'énergie électrique LANDIS et GYR modeéle
L13C3 déja complétées par les décisions n® 89.1.
02.713.2.0 du 21 juin 1989 (4) relative aux comp-

(1) Revue de Métrologie, novembre 1985, page 966.
(2) Revve de Métrologie, novembre 1985, page 99.
(3] Revue de Métrologie, novembre 1985, page 971.
(4] Revue de Métrologie, juillet 1989, page 911.
(5} Revue de Métreologie, juillet 1990, page 982.
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teurs d'énergie électrique LANDIS et GYR mo-
deéles L13C2 et L13C3 et n° 90.1.04.713.3.0 du 8
juin 1990 (5) relative aux compteurs d'énergie
électrique LANDIS et GYR modeles L13C2,
L13C3 et L13C4.

CARACTERISTIQUES

Le compteur d'énergie électrique LANDIS et
GYR modeéle L17C1 faisant I'objet de la présente
décision differe du modele L13C1 approuvé par
la décision précitée par :

— le nombre des éléments moteurs,

— la valeur de la fréquence nominale qui est de
60 Hz,

— la présence d'une prise sur 'enroulement ten-

sion permettant d'alimenter un dispositif auxi-
liaire.

Le compteur d'énergie électrique LANDIS et
GYR modéle L17C2 faisant 1'objet de la présente
décision differe du modéle L13C2 approuvé par
les décisions précitées par le nombre des élé-
ments moteurs.

Le compteur d'énergie électrique LANDIS et
GYR modegle L17A3 faisant l'objet de la présente
décision differe du modele L13C3 approuvé par
les décisions précitées par :

— le nombre des éléments moteurs,

— le facteur de charge,

— la classe de précision.

Le tableau ci-aprés récapitule les principales ca-

ractéristiques des trois modeles faisant l'objet de
la présente décision :
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L17A3

L17C1 Li7C2 |
Tension nominale (V) 3 x 230 3x230 3x230
3x 51,7
L i 3% 127
Courant de hase (A) 5 5 5
10 10
15
20
Facteur de charge 6 4 | 1
Fréquence nominale (Hz) 50 50 ‘ 50
60 _ 60 60
_1. Classe de précision C { C | A
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ANNEXES

La plague d'identification des instruments
concernés par la présente décision doit porter le
numéro figurant dans le titre de celle-ci.

DEPOT DE MODELE

Les plans permettant d'identifier le modéle sont
déposés a la direction régionale de I'industrie, de
la recherche et de I'environnement d'Auvergne, a
la sous-direction de la métrologie et chez le de-
mandeur.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
dix ans a4 compter de la date figurant dans son
titre.
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Plan de scellement n® 5572.

Tableaux des constantes.

POUR LE MINISTRE EMPECHE :

LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGICNALE
ET DE LA PETITE £T MOYENME INDUSTRIE,

M. GERENTE
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TABLEAUX DES CONSTANTES

MODELE L17C1
Constantes
e  Intensité 5A 10 A
Tension e
22048240V t/kWh 150 75
2208240V Whit 7 14
MODELE L17C2
Constantes
T Intensité 5A 10A 5A 20 A
Tension e
2204240V t/kWh 240 %20 75 60
22023240V Whit 4 8 14 16
MODELE 1.17A3
Constantes
T Intensité 5A
Tension ﬂ"_"“--___%ﬂ__
57,7a636V t/kWh 2 000
57,74635V Whit 0,5
127V t’kWh 1 000
127V Whit 1 .
2204240V tkWh 500 =
22048240V Whit 2
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B N° 5572
COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE A TROIS ELEMENTS MOTEURS LANDIS ET GYR L17C1, L17C2 ET L17A3

Plan de scellement
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