ULLETIN OFFICIEL
v

ERRATUM

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.611.031.2 DU 23 OCTOBRE 1991
(Revue de Métrologie, octobre 1991, page 1038)

Balance & équilibre automatique YAMATO
modele Datacell MK3 & indication du poids et du prix

(CLASSE IlI)

CARACTERISTIQUES

Lire Min = 40 g et non Min = 20 kg

DECISICN D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.613.004.1 DU 24 DECEMBRE 1991
(Revue de Métrologi?, décenbre 1991, puwe 1400)

Grroupe de pesage-6tiquetage automatique LEICH und MEHL
modele PAW 80

" (CLASSE IIl)

CARACTERISTIQUES

Lire Min = 20 g et non Min = 20 kg
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