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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.624.041.1 DU 21 NOVEMBRE 1991

Bascule a équilibre automatique TESTUT
modele B52

(CLASSE Il

FABRICANT

Société TESTUT, 855, rue de 'Horlogerie, 62401
Béthune.

OBJET

La présente décision compléte les décisions
n° 91.00.624,010.1 du 13 mai 1991 (1), n° 91.00.
624.019.1 du 9 septembre 1991 (2), n° 91.00.624.
022.1 du 16 septembre 1991 (3), n° 91.00.624.
036.1 du 6 novembre 1991 (4).

CARACTERISTIQUES

Les bascules TESTUT modéle B52 faisant 1'objet
de la présente décision différent des modéles ap-
prouvés par les décisions précitées par 1'utilisa-
tion du capteur & jauge de contrainte SCAIME,
modéle AG50, faisant 1'objet de I'autorisation
d'établissement de fiches techniques n° 91.00.
644.003.4 du 23 janvier 1991, en lieu ef place du

(1) Revus ds Méirologis, juin 1991, page 570.
(2) Revue de Méfrologie, saptembre 1991, page 943,

13) Revus de Meérologis, setembre 1991, page 949,
(4) Revue de Métrologie, novembre 1991, poge 1228,
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capteur SCAIME modéle AG30. Cette modifica-
tion ne concerne que les bascules B52 de portée
maximale égale 4 30 kg.

Les autres caractéristiques restent identiques &
celles figurant dans la décision précitée.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des bascules concer-
nées par la présente décision doit porter au
moins les indications suivantes :

- la marque de la société TESTUT : T62 ;

— la référence du modale et le numéro de série
de l'instrument ;

— les caractéristiques métrologiques et la classe
de précision.

Le numéro d'approbation de modéle figurant sur
la plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision est identique
& celui fixé par les décisions précitées.

INDICATIONS PARTICULIERES

La mention "INTERDIT POUR LA VENTE DI-
RECTE AU PUBLIC" doit étre apposée sur le
dispositif indicateur & proximité des résultats de
pesage lorsqu'il est possible de diminuer la va-
leur de tare précédemment validée.

De plus, loraque le dispositif mesureur de charge
utilisé n'est pas muni du dispositif de scellement
prévu par sa décision d'approbation ou lorsque
les connexions entre le capteur et le dispositif in-
dicateur ne sont pas toutes scellées, la mention
"INTERDIT POQUR TOUTE TRANSACTION"
doit &tre apposée (ou se substituer & la précéden-
te) sur le dispositif indicateur.
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La mention "INTERDIT POUR TOUTE TRAN- trie, de la recherche et de I'environnement Nord-
SACTION" est apposée sur le dispositif indica- Pas-de-Calais et chez le fabricant.
teur & proximité des résultats de pesage lorsque
l'instrument de pesage qui l'inclut n'est pas utili-
86 pour les opérations énumérées a l'article 26
du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.

VALIDITE

La présente décision & une durée de validité li-
mitée au 12 mai 2001

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, a la direction régionale de l'indus-
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