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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N© 91.00.642.016.1 DU 9 SEPTEMBRE {991

Dispositif mesureur de charge PHILIPS
modele PR 1594

(CLASSE Il

LA PRESENTE DECISIOM EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N° B3-682 DU & MAI 19838 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DU DECRET N® 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET
Ne 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INS-
TRUMENTS DE MESURE | INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT
SON BUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX

FABRICANT

Société PHILIPS, Meiendorferstrasse, 205, Ham-
burg (Allemagne).

DEMANDEUR

Société PHILIPS, 105, rue de Paris, 93002 Bobi-
gny.

OBJET

La présente décision renouvelle et compléte l'ap-
probation de modele prononcée par décision
n° 89.2,14.636.1.3 du 8 décembre 1989 (1)

CARACTERISTIQUES

Le dispositif mesureur de charge PHILIPS mo-
dele PR 1594 differe du modele approuvé par la
décision précitée par son dispositif de scellement.
Les autres caractéristiques, les conditions parti-
culieres de construction, les restrictions d'em-
ploi, les indications particuliéres et les condi-

(1) Revue de Métrologie, décembre 1989, poge 1523,
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tions particuliéres de vérification ne sont pas
modifiées.

SCELLEMENT

Le dispositif mesureur de charge PHILIPS mo-
dele PR 1594 peut étre muni d'un dispositif de
scellement interdisant tout accés aux circuits
électriques de mesure et au traitement du si-
gnal. Ce dispositif est défini par le plan annexé a
la présente décision.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les inscriptions réglementaires sont inchangées,
a l'exception du numére d'approbation de modéle
qul est remplacé par celui figurant dans le titre
de la présente décision.

L'indication "INTERDIT POUR LA VENTE DI-
RECTE AU PUBLIC" doit étre apposée sur le
dispositif indicateur & proximité des résultats de
pesage :

* soit lorsque la portée maximale du dispositif
récepteur de charge accouplé a ce dispositif me-
sureur de charge est inférieure ou égale a
100 kg ;

* soit lorsque l'instrument est muni d'un dispo-
sitil permettant l'introduction d'une valeur de
tare par le clavier.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés a la sous-direction de
la métrologie, a la direction régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement d'Tle-
de-France et chez le demandeur.

T. 69, N° 9, SEPTEMBRE 1991



VALIDITE

La présente décision a une validité de dix ans a
compter de la date figurant dans son fitre.

REMARQUE

Tout instrument de pesage neuf qui comporte le
dispositif mesureur de charge PHILIPS modéle
PR 1594 doit faire 1'objet d'une décision d'appro-
bation de modele afin de pouvoir étre utilisé
pour les opérations énumérées & l'article 26 du
déeret n° 88.682 du 6 mars 1988.
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DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE PHILIPS

ANNEXE

Plan de scellement n® 5552,

POUR LE MINISTRE EMPECHE

LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE £7 MOYENME INDUSTRIE,

M. GERENTE
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B N° 5552
DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE PHILIPS PR 1594

Plan de scellement
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