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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.812.003.1 DU 1ER JUILLET 1991

Thermométres médicaux électriques
avec dispositif & maximum MAGNIEN modele BT 338 G

FABRICANT

INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY Ltd,
Hong-Kong, Chine.

Société Nouvelle MAGNIEN, 7, avenue de I'Es-
couvrier, ZI, 95200 Sarcelles.

CARACTERISTIQUES

Les thermometres médicaux électriques avec dis-
pogitif & maximum MAGNIEN modale BT 338 G
comportent une sonde de température et un en-
gemble indicateur reliés de fagon permanente
l'un & I'autre.

Leurs principales caractéristiques métrologiques
sont les suivantes :

- étendue de mesure : 32 °C 443 °C,

— échelon : 0,01 °C,

— indication affichée lors de l'autocontréle :
entre 31.89 °C et 32.00 °C.

La fin du mesurage est indiquée par un signal
sonore.

La température mesurée n'est pas affichée lors-
qu'elle se situe en dehors de 1'étendue de mesure.
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L'ensemble indicateur délivre un signal d'aver-
tissement lorsque la tension de la pile est infé-
rieure 4 la tension minimale (1,50 volt).

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La marque d'approbation de modéle figure au
dos du thermometre : 91.03.1.

DEPOT DE MODELE

Un exemplaire du modale est déposé a 1a sous-di-
rection de la métrologie, & la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environne-

ment Picardie, au Laboratoire National d'Essais
et dans les locaux du demandeur.

VALIDITE

La présente décision a une validité de dix ang &
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXE
Photographie n°® 5673.
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