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RELATIVE A LA PRESENTATION A LA VERIFICATION PRIMITIVE
DE CERTAINS SONOMETRES

L'article 21 de l arréeteé du 27 octobre 1989 relatlf a la construction
et au contrdole des sonometres prev01t que "les sonometres achetes avant la
date d'approbation de.leur modele pourront étre présentés a la vérification
prlmltlve dans un délai de 18 mois a compter de la date d'approbation du
modele" I1 y a 1lieu toutefolis de pre01ser les modalites de cette
pr ésentation.

A - Un sonométre acheté avant la date d'approbation de son modele
peut se trouver dans 1'un des deux cas suivants :

. 1) L'instrument a été mis en service avant le 1ler juillet 1989,

Tant que la décision d'approbation du modéle n' est pas prononcee le
sonometre peut bénéficier d'une disposition transitoire, a savoir .qu'il peut
etre utilisé pour des expertises (1) jusgu'au 31 décembre 1999, a ,condition
qu'il ait satisfait a la vérification périodique et, le cas échéant 3 la
vérification apres réparation ou modification.

Lorsque 1'approbation de modéle est prononcee le sonometre peut étre
presente a la verlflcatlon primitive dans un délai de 18 mois. Pendant ce
délai, le sonométre continue & bénéficier de 1la disposition transitoire
1nd1quee plus haut.

Si l'instrument n'a pas_ ete presente a la vérification primitive dans
ce délai, il continue toutefois a bénéficier de cette disposition transitoire.
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2) L'instrument a été mis en service aprés le fer Juillet 1989.

Le sonomeétre ne peut pas bénéficier de la disposition transitoire
indiquée plus haut c'est a dire que, tant que la de0151on d'approbation n'est
pas prononcee le sonométre ne peut pas etre utilisé pour des expertises (1).

Lorsque 1'approbation de modéle est prononcée, le sonometre ne peut
étre utilise pour des expertises (1) que s'il a satisfait a la vérification
primitive, celle-ci devant intervenir dans un délai de 18 mois 2 compter de la
date d'approbation de modéle.

Dans les deux cas, avant d'etre presente a la verification prlmltlve,
un sonometre mls en service avant la date d'approbation de son modele doit
8tre retourné au fabricant qui le rend conforme au modéle approuve. Le
fabricant atteste cette conformité par l'app051t10n de la plaque SLgnalethue
comportant le numéro et la date de la déecision d'approbatlon de modele.

De plus, le fabricant connaissant, grace au numero de série, la date
de vente de 1l'instrument, il devra, si celle-ci remonte a plus de deux ans,
effectuer une verlflcatlon générale et remplacer systemathuement les
composants susceptibles de vieillir, Cette fagon de procéder est rendue
necessalre par la notion de verlflcatlon perlodlque "3 double vitesse" prévue
a l'article 16 de ltarrété précité.

B - Par ailleurs, dans le cas éventuel d'un sonanetre mls en service
apres la date d'approbatlon de son modéle et achete non vérifié, il n' y a pas
de délai a respecter pour la presentatlon a-la verlflcatlon primitive.

Toutef01s, 1'instrument doit etre retourné au fabrlcant qui 1le
presente a la verlflcatlon primitive apres ltavoir, si necessalre, rendu
conforme au modele approuve

En outre, si le sonometre est en service depuis plus de deux ans, le
fabricant effectue une vérification générale et remplace systématiquement les
composants susceptibles de vielllir.

‘Pour le ministre et par delegatlon
par empechement du dlrecteur général de 1'industrie
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(1) plus pre01sement : etre utlllse a 1'occasion soit de 1! application de
textes leglslatlfs et reglementalres soit d'expertises.



