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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 12 juin 1974

portant adaptation au progrés technique de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
compteurs de volume de gaz,

{(74/331/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUGROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concer-
nant le rapprochement des législations des Etars
membres relatives aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux méthodes de contrdle
métrologique (71/316/CEE) (1), modifice par lacte
joint au traité relatif 3 'adhésion a la CEE et 2 la
CEEA des nouveaux Etats membres, signé le 22 jan-
vier 1972 & Bruxelles (*), et notamment scs articles
17,18 et 19, - A

vu la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concer-
nant le  rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux compteurs de volume de gaz
(71/318/CEE) (3), . o

considérant qu’il peut étre nécessaire que ’élément
controleur d'un compteur de volume de gaz permette
la lecture photoélectrique du nombre de tours
effectués par cet élément, eu égard a I'évolution
technique en la matiere ;

considérant que la méthode suggérée par le
Royaume-Uni pour effectuer Ia vérification primitive
CEE des compteurs de volume de gaz peut étre consi-
dérée comme équivalente a celle prescrite par la
directive du Conseil n° 71/318/CEE si cette méthode
est réalisée 3 un débit voisin de 0,3 Qumin €n

appliquant une erreur maximale tolérée de 10 % ;

que, en conséquence, pour tenir compte du progrés
technique il y a lieu de modifier la directive ;

considérant que, au demeurant, ces modifications
" s’inspirent des orientations reprises . dans ['acte
- précité ; '

(*) JO n°L 202 du 6. 9. 1971, p. 1.
(*) JO ne L 73 du 27. 3. 1972, p. 14.
(3 JO n° L 202 du 6. 9. 1971, p. 21.

considérant que les dispositions -de la présente direc-
tive sont conformes 2 Pavis du comité pour I'adap-
tation au progres technique des directives visant 1’éli-
mination des entraves techniques aux échanges dans
le secteur des instruments de mesurage,

A ARRETE LA PRE_SENTE DIRECTIVE:
Article premier

Dans "annexe de la directive du Conscil du 26 juillet
1971 (71/318/CEE) les textes repris aux points 5.2.4
du chapitre 13.; 4.3, 7.2.6 et 8.1 du chapitre II,
ainsi que le tableau du point 2.1 et le point 7.1.b)
du chapitre HI sont modifiés conformément & I'an-
nexe de la présente directive.

Article 2

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour s¢ conformer a la présente directive
dans un délai d’'un an suivant sa notification et en
informent immédiatement la Commission.

2. Les Etats membres veillent 3 communiquer a la
Commission le texte des dispositions de droit interne
qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.

Article 3

Les Etats membres sont destinataires de la présente

* directive. o

Fait a Bruxelles, le 12 juin 1974.
Par la Commission
Le président '
Frangois-Xavier. ORTOLI
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ANNEXE
1. Le texte de I"annexe chapitre I partie B point 5.2.4 est remplacé par le suivant:
« Laiguille ou le repére fixe doivent étre suffisamment déliés pour permettre une lecture sire
et facile,
L’¢lément controleur peut étre pourvu d’un repére se détachant nettement et d’une taille
suffisante pour permettre le balayage photoélectrique. Le repére ne doit pas recouvrir la gra-
duation; il peut prendre, le cas échéant, la place du chiffre 0. Ce repére ne doit pas nuire a la
précision de lecture. »
2. Aprés le tableau figurant i I'annexe chapitre II paragraphe 4.3 il est ajouté:
« Les volumes d’air 2 mesurer peuvent étre remplacés par les volumes les plus proches corres-
pondant a un nombre entier de tours de I'élément controleur. »
3. Le texte de Pannexe chapitre I pcint 7.2.6 est remplacé par le suivant:
« 7.2.6 Apres l'essai d’endurance, les compteurs (sauf au maximum P'un d’entre eux, si 'essai
porte sur trois compteurs ou plus) doivent satisfaire a I'ensemble des exigences ci-
aprés: , .
a) dans létendue de la charge, ’écart entre le maximum ct le minimum deserreurs
de chaque compteur en fonction du débit Q ne doit pas étre supérieur a 4%
b) les valeurs des erreurs ne doivent pas différer de plus de 1,5% des valeurs initiales
correspondantes; ] _
pour le débit Qmin cette régle ne s’applique qu’aux variations de I'erreur dans le
sens négatif; .
¢) Pabsorption mécznique de pression ne doit pas avoir augmenté de plus de 20 N/m?
(0,2 mbar). »
4. Le texte de 'annexe chapitre II point 8.1 est remplacé par le suivant:
« 8.1 Essais d’exactitude
Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales
tolérées, si celles~ci sont respectées aux débits ci-apreés:
a) au débit Qmin;
b) a un débit de Pordre de /5 Qmax;
c) au débit Qmax.
Si I'essai est effectué dans d’autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat
identique aux vérifications mentionnées ci-dessus. »
5. Le tableau du point 2.1 du chapitre Il est remplacé par le tableau suivant:
Etendue de charge
G Qmaxm¥h petite [ moyenne grande
Qm;x m'/ h
25 40 8 4 2
40 v 65 13 6 3
65 - 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 . 50 25 13
250 400 80 . 40 20 .
400 650 130 65 32
650 1000 200 100 50
1000 1000 : 320 160 80
/

€.

A Pannexe chapitre I le point 7.1 b) est remplacé par le texte suivant:
s b} pour Jes compteurs & turbine: :

Qmin ~ 1,5 Qmin — 2,5 Qmin — 0,25 Qmax — 0,5 Qmax et Qmax. »



